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Von Ihnen durchzuführende Maßnahmen: 

Baxter bittet Sie unverzüglich, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

1) Ärzte können weiterhin die oben aufgeführten Produkte „Peri-Guard Reparatur-Patch und des Supple 

Peri-Guard Reparatur-Patch“ gemäß der aktuellen Gebrauchsanweisung (IFU) einsetzen. 
 

2) Wenn Sie die genannten Produkte an andere Einrichtungen oder Abteilungen innerhalb Ihrer 
Institution weitergegeben haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieser Mitteilung an diese weiter. 
 

3) Wenn Sie ein Händler, Großhändler, Distributor/Wiederverkäufer oder Erstausrüster (OEM) sind, der 
ein betroffenes Produkt an andere Einrichtungen vertrieben hat, informieren Sie bitte Ihre Kunden 
gemäß Ihren üblichen Verfahren über diesen Sicherheitshinweis. 

 
Die zuständige Behörde wurde über diese Maßnahme informiert. 
 
 
Bei weiteren Fragen zu dieser Mitteilung und den zusätzlichen Anweisungen rufen Sie uns bitte unter folgender 
Telefonnummer an: 089 / 31701 0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info_de@baxter.com. 

 
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen und Ihren Mitarbeitern dadurch 
entstehen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Baxter Deutschland GmbH  

 

 

 


